
Prestan elvytyssimulaattorit ja
lisävarusteet

Prestan simulaattoreiden vartalo ja kasvot
voidaan pyyhkiä saippuavedellä, yleisimmillä
puhdistusaineilla tai desinfiointipyyhkeillä.
Kasvonahka voidaan puhdistaa
alkoholipyyhkeillä. Desinfiointia suositellaan
jokaisen harjoittelijan jälkeen.

Prestan AED harjoituslaite &
tarvikkeet

AED laitteen ulkopinta, kaukosäädin,
kaapelit ja harjoituselektronien päällinen
voidaan pyyhkiä vähäisellä saippuavedellä,
yleisimmillä puhdistusaineilla tai
desinfiointipyyhkeillä.
AED laitteen harjoituselektronit sisältävät
sähköisiä osia, joten niiden puhdistaminen
tulee tehdä ainoastaan elektronien päältä.
Liimapinnan puolelle ei saa laittaa kosteita
puhdistustuotteita. 

HUOMIOITHAN ETTÄ: Harjoituselektronien
uudelleenkäytettävä liimapintaa ei voi
puhdistaa. Nesteen joutuminen
harjoituselektronien liimapintaan
heikentää elektronin tarttuvuutta ja voi
johtaa laitteen takuun raukeamiseen.

Prestan säilytyspussit

Kaikki Prestan säilytyspussit voi pyyhkiä
saippuavedellä, yleisimmillä puhdistusaineilla
tai desinfiointipyyhkeillä.

Lisäsuositukset
Yleisten suositusten mukaisesti suosittelemme
käyttämään kertakäyttöhanskoja, kun laitteita
puhdistetaan. Hävitäthän hanskat
puhdistuksen jälkeen yleisten ohjeistusten
mukaisesti ja puhdistat kädet käsineiden
hävityksen jälkeen.

LISÄTIETOJA : CDC COVID-19 Clean &
Disinfect Recommendations.
Ajankohtaista koronaviruksesta / THL

PUHDISTUSSUOSITUKSET

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fcleaning-disinfection.html
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19?gclid=EAIaIQobChMIysbw4NTa6AIVieAYCh0hvgrWEAAYASAAEgKnh_D_BwE

